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Instructions for use
Sterile Single-Use Bottle

Read all instructions before use.
SAVE THIS INSTRUCTION FOR USE

Intended use/purpose

The Sterile Single-Use Bottle is intended to collect
breastmilk, to safely store human milk in the refrigerator
or freezer, o safely pasteurise human milk. The bottle is
designed for use in hospitals, clinics and milk banks. It is
compatible with any Medela hospital pump set.

The bottle is not intended to be reprocessed. Use a new
sterile bottle for each pumping session.

Important safety information

Read all instructions before use
For your child’s safety and health

For a patient/user/third party in the European Union
and in countries with identical regulatory regime
(Regulation 2017/745/EU on Medical Devices); if,
during the use of this device or as a result of its use,
a serious incident has occurred, please report it to
the manufacturer and/or its authorised representa-
tive and to your national authority.

Transport and storage in dry conditions and at room
temperature.

Caution

Indicates a potentially hazardous situation which if not
avoided could lead to minor injury.

Hygiene

Caution: To reduce the risk of potential crosscon-

tamination or exposure to biological hazards

| This bottle is not intended to be reprocessed. Use a new
bottle for each pumping session.

| The bottle is delivered in a sterile packaging. Once you
have opened the packaging, avoid touching the inside of
the bottle and the lid.

| Leave the bottle lid closed until the moment of use.
Avoid touching the inside of the bottle and the lid.

| The Sterile Single-Use Bottle is a single-use product.
Itis not intended to be reused or reprocessed.
Reprocessing could cause loss of mechanical, chemical
and/or biological characteristics. Re-use could cause
cross-contamination.

Safe use

Caution: To reduce risk of potential injury due to

incorrect use

1 Do not use if the packaging is open or damaged prior
1o use. Visually inspect sterile packaging of the device
for damage before opening. Devices with a damaged
packaging system must not be used.

| Throw away at the first signs of damage or weakness.

I Never leave bottles, lids and packaging unattended.
Keep them out of reach of children.

| Use Medela original accessories only.

Important safeguards

| Bottles and lids made of plastic become brittle when
frozen and may break when dropped.

1 Also, bottles and lids may become damaged if mishan-
dled, e.g. dropped, over-tightened, or knocked over.

| Take appropriate care in handling bottles and lids.

I Don't use the liquid if bottles or lids become damaged.

How to use

1 Open the packaging and take out the bottle. Available
sizes are 80ml and 150ml. Avoid touching the inside
of the bottle and the lid.

Before use
The bottles are sterilised with ethylene oxide. There is no
need to clean the bottles before use.

Collecting

1f you wish to use the bottle to collect breast milk, screw
the bottle onto the connector of the Medela hospital
pump set of your choice. For more information on how to
use the pump set and the corresponding breast pump,
see their instructions for use.

| When you have finished pumping, label the bottle with
your name, date and time of the pumping session and
the amount of expressed breast milk.

Storage

1 1f you wish to use the bottle to store breast milk in the
refrigerator or freezer, check the storage guidelines in
the instructions for use of your Medela breast pump or
on the Medela website (www.medela.com), or follow the
hospital guidelines.

Thawing and warming

| Check the thawing and warming guidelines on the
Medela website (www.medela.com), or follow the
hospital guidelines.

Material: Bottle: polypropylene. Lid: high density
polyethylene.
Disposal: According to local regulations.

Gebrauchsanweisung
Sterile Einweg-Flasche

Lesen Sie bitte alle Anweisungen vor dem Gebrauch.
BEWAHREN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG
SORGFALTIG AUF.

Verwendungszweck

Die sterile Einweg-Flasche dient zum Auffangen von Muttermilch,
2ur sicheren Aufbewahrung von Muttermilch im Kiihlschrank
oder im Tiefkiihler sowie zur sicheren Pasteurisierung von
Muttermilch. Die Flasche ist fiir die Verwendung in Krankenhdu-
sem, Kiiniken und Milchbanken konzipiert. Sie kann mit allen
Medela-Krankenhaus-Pumpsets verwendet werden.

Die Flasche darf nicht wiederverwendet werden.
Verwenden Sie fiir jedes Abpumpen eine neue sterile
Einweg-Flasche.

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie bitte alle Anweisungen vor dem Gebrauch
Fiir die Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes

Fiir Pati /Dritte in der Europii Union
und in Landern mit identischem regulatorischen Rahmen
(Verordnung 2017/745/EU iiber Medizinprodukte): Wenn
bei der Verwendung dieses Produkts oder infolge seiner
Verwendung ein schwerwiegender Vorfall aufgetreten ist,
melden Sie dies bitte dem Hersteller und/oder seinem be-
vollméchtigten Vertreter sowie Ihrer nationalen Behdrde.

Trocken und bei Raumtemperatur transportieren und
aufbewahren.

Vorsicht

Weist auf potenzielle Gefahren hin, die bei Nichtbeachtung
leichte Verletzungen zur Folge haben konnen.

Hygiene

Vorsicht: Die Ready-to-Use Einweg-Flasche ist fiir

den einmaligen Gebrauch bestimmt. Sie darf nicht

wiederverwendet oder aufbereitet werden.

| Eine Wiederverwendung kdnnte eine Kreuzkontamination
verursachen. Verwenden Sie fiir jedes Abpumpen eine
neue Flasche.

1 Die Flasche wird in einer sterilen Verpackung geliefert. Ver-
meiden Sie nach dem Offnen der Packung, die Innenseite
der Flasche und des Deckels zu bertinren.

1 Offnen Sie die Flasche erst unmittelbar vor der Verwendung.
Vermeiden Sie es, die Innenseite von Flasche und Deckel
zu bertihren.

| Die sterile Einweg-Flasche ist fiir den einmaligen Gebrauch
bestimmt. Eine Wiederverwendung oder Wiederaufbereitung
ist nicht vorgesehen. Die Wiederaufbereitung konnte zum
Verlust der mechanischen, chemischen und/oder biologischen
Eigenschaften fiihren. Die Wiederverwendung knnte eine
Kreuzkontamination verursachen.

Sichere Anwendung

Vorsicht: Zur Verringerung des Verletzungsrisikos bei

unsachgemaBer Verwendung

I Nicht verwenden, wenn die Verpackung vor der Benutzung
gedffnet oder beschadigt worden ist. Sterile Produkiverpackung
vor dem Offnen optisch auf Beschédigungen priifen. Geréte mit
beschacigter Verpackung dilirfen nicht verwendet werden.

1 Beim Auftreten erster Anzeichen von Schéden oder
Schwachstellen entsorgen.

| Lassen Sie Flaschen, Deckel und Verpackungen nie unbeauf-
sichtigt. AuBer Reichweite von Kindern aufbewahren.

| Verwenden Sie nur Originalzubehdr von Medela.

Wichtige Sicherheitshinweise

| Flaschen und Deckel aus Kunststoff werden beim Einfrieren
sprode und kdnnen beim Herunterfallen zerbrechen.

| Auch bei unsachgemaBem Gebrauch konnen Flaschen und
Deckel beschadigt werden, z. B. wenn sie fallen gelassen,
2u fest zusammengeschraubt oder umgestoBen werden.

| Gehen Sie mit den Flaschen und Deckeln vorsichtig um.

| Fiittern Sie den Inhalt nicht, wenn die Flasche oder der
Deckel beschédigt wurden.

Gebrauchsanweisung

1 Offnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie die Flasche.
Sie ist in den GroBen 80 ml und 150 ml erhéltich.
Vermeiden Sie es, die Innenseite von Flasche und
Deckel zu beriihren.

Vor Gebrauch
Die Flaschen wurden mit Ethylenoxid sterilisiert. Sie miissen
vor dem Gebrauch nicht gewaschen werden.

Auffangen

1Wenn Sie die Flasche zum Auffangen von Muttermilch
verwenden mochten, schrauben Sie die Flasche an das
Verbindungsstick des Pumpsets. Weitere Informationen
zur Verwendung des Pumpsets und der passenden
Milchpumpe finden Sie in den dazugehdrigen Gebrauchs-
anweisungen.

| Nach dem Abpumpen beschriften Sie die Flasche mit lhrem
Namen, dem Datum und der Uhrzeit des Abpumpens sowie
der abgepumpten Milchmenge.

Aufbewahrung

1 Wenn Sie die Flasche verwenden machten, um Muttermilch
im Kihlschrank oder im Tiefkiihler aufzubewahren, lesen Sie
bitte die Regeln zur Aufbewahrung in der Gebrauchsan-
weisung Ihrer Medela-Milchpumpe oder auf der Website
von Medela (www.medela.com), oder befolgen Sie die
krankenhausintenen Regeln.

Auftauen und Erwérmen

| Beachten Sie die Richtlinien zum Auftauen und Erwérmen auf
der Medela Website (www.mecdela.com) oder befolgen Sie die
krankenhausinternen Richtlinien.

Material: Flasche: Polypropylen. Deckel: hochverdichtetes
Polyethylen.
Entsorgung: Gemas lokalen Vorschriften.

Mode d’emploi
Biberon stérile Single-Use

Lisez toutes les instructions avant utilisation.
CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI POUR UNE UTILISATION
FUTURE

Utilisation prévue/finalité

Le biberon stérile Single-Use a ét€ congu pour contenir du lait
maternel, conserver sans risque le lait maternel au réfrigérateur
ou au congélateur, pasteuriser le lait maternel en toute sécurité.
Le biberon a été congu pour une utilisation dans les hdpitaux,
les cliniques et les banques de lait maternel. Il est compatible
avec tous les sets pour tire-lait Medela & usage hospitalier.

Le biberon ne doit servir qu'une seule fois. Utiliser un nouveau
biberon stérile pour chaque séance d’expression.

Recommandations importantes en matiére de sécurité

Lire toutes les instructions avant utilisation
Pour la sécurité et la santé de votre bébé

Pour une patiente, une utilisatrice ou un tiers dans 'Union
européenne et dans les pays possédant un régime régle-
mentaire identique (réglement 2017/745/UE relatif aux
dispositifs médicaux) ; si, au cours de I'utilisation de ce
dispositif ou & la suite de son utilisation, un incident grave
s'est produit, veuillez le signaler au fabricant ou a son
représentant agréé, ainsi qu’a votre autorité nationale.

Transportez et conservez le produit au sec a température
ambiante.

Attention

Indique un danger potentiel qui, s'il n’est pas évité, pourrait

entrainer des blessures [égeres.

Hygiéne

Attention : Réduire le risque de contamination croisée ou

dexposition a des risques biologiques.

1 Ce biberon n’est pas destiné a étre retraité. Utiliser un
nouveau biberon pour chaque séance d’expression.

| Le biberon est livré dans un emballage stérilisé. Une
fois que vous avez ouvert I'emballage, évitez de toucher
I'intérieur du biberon et du couvercle.

I Laissez le couvercle du biberon fermé jusqu’au moment
de I'utilisation. Eviter de toucher I'intérieur du biberon et
du couvercle.

1 Le biberon stérile Single-Use est un produit & usage unique.
II''est pas desting a étre utilisé plusieurs fois ou & étre
retraité. Dans le cas contraire, il pourrait perdre ses proprié-
tés mécaniques, chimiques ou biologiques. Sa réutilisation
pourrait causer une contamination croisée.

Utilisation sans danger

Attention : Pour atténuer le risque de blessures dues

a une utilisation incorrecte

I Ne pas utiliser si I'emballage est ouvert ou endommageé avant
|'utilisation. Inspectez visuellement 'emballage du dispositif
pour détecter tout dommage avant de I'ouvrir. Les dispositifs
dont I'emballage est endommagé ne doivent pas étre utilisés.

| Jeter au moindre signe de détérioration ou de fragilité.

I Ne jamais laisser les biberons, couvercles et emballages sans
surveillance. Conservez-les hors de portée des enfants.

I N'utiliser que des accessoires Medela originaux.

Recommandations importantes

1 Les biberons et couvercles en matiére synthétique sont fragili-
sés lors de la congélation et peuvent casser en cas de chute.

1 De méme, les biberons et les couvercles peuvent étre endom-
magés a la suite d'une mauvaise manipulation, par exemple
en cas de chute, de vissage excessif ou si renversés.

| Manipulez les biberons et les couvercles avec soin.

I N'utilisez pas le liquide si les biberons ou les couvercles sont
endommageés.

Mode d’emploi

1 Ouvrir I'emballage et sortir le biberon. Les tailles disponibles
sont 80 ml et 150 ml. Eviter de toucher lintérieur du
biberon et du couvercle.

Avant utilisation
Les biberons sont stérilisés avec de 'oxyde d'éthyléne. Il n'est
pas nécessaire de nettoyer les biberons avant utiisation.

Recueil

1 Si vous souhaitez utiliser le biberon pour recueillir du lait
maternel, vissez le biberon sur le connecteur du set pour
tire-lait. Pour plus d'informations sur I'utilisation du set pour
tire-lait et du tire-lait correspondant, consultez leurs modes
d'emploi respectifs.

| Apres avoir terminé I'expression, étiquetez le biberon avec
votre nom, la date et I'heure de la séance d'expression ainsi
que la quantité de lait exprime.

Conservation

1 Si vous souhaitez utiliser e biberon pour conserver le lait
maternel au réfrigérateur ou au congélateur, vérifiez les
instructions de conservation dans le mode d'emploi de
votre tire-lait Medela ou sur le site internet de Medela
(www.medela.com), ou suivez les instructions de I'hdpital.

Décongélation et réchauffage

1 Vérifiez les instructions de décongélation et de réchauffage
sur le site internet de Medela (www.medela.com) ou suivez
les instructions de I'hopital.

Matériaux : Biberon : polypropyléne. Couvercle : polyéthylene

haute densite.

Elimination : Conformément aux prescriptions locales.

Istruzioni per I'uso
Bottiglia monouso sterile

Leggere le istruzioni prima dell'uso.
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI PER L'USO

Finalita/uso previsto

La bottiglia monouso sterile & destinata alla raccolta del latte
materno, alla conservazione sicura del latte matemo

in frigorifero o nel congelatore, alla pastorizzazione del latte
materno. La botiglia & stata progettata per I'utiizzo in ospe-
dali, cliniche e banche del latte. E compatibile con qualsiasi
set per tiralatte ospedaliero Medela.

La bottiglia non pud essere rigenerata. Utilizzare una nuova
bottiglia sterile per ciascuna sessione di estrazione.

Informazioni importanti per la sicurezza

Leggere le istruzioni prima dell'uso
Per la sicurezza e la salute del vostro bambino

Per pazienti/utenti/terze parti nell’Unione Europea e

in Paesi con identico regime normativo (Regolamento
2017/745/UE sui dispositivi medici): se, durante I'uso
di questo dispositivo o a seguito del suo utilizzo, si é
verificato un incidente grave, si prega di segnalarlo al
p e/o al suo rapp autorizzato e alla
propria autorita nazionale.

Trasportare e conservare al riparo dall’'umidita
e a temperatura ambiente.

Attenzione

Identifica una situazione di potenziale pericolo che, se non
evitata, potrebbe causare danni lievi.

Igiene

Attenzione: Per ridurre il rischio di una potenziale con-

taminazione crociata e esposizione a rischio biologico

I La hottiglia non puo essere rigenerata. Utilizzare una
nuova bottiglia per ciascuna sessione di estrazione.

| La bottiglia & fornita in una confezione sterile. Una volta
aperta la confezione, evitare di toccare Ia parte interna
della hottiglia e il coperchio.

| Lasciare chiuso il tappo della hottiglia fino al momento
dell'utilizzo. Evitare di toccare la parte interna della
bottiglia e del tappo.

1 La bottiglia monouso sterile & un prodotto monouso. Non puo
essere riutilizzata o rigenerata. La rigenerazione potrebbe cau-
sare la perdita delle caratteristiche meccaniche, chimiche e/o
biologiche. Il riutilizzo puo causare contaminazione crociata.

Utilizzo sicuro

Attenzione: Per ridurre il rischio di potenziali lesioni

dovute a un uso non corretto

I Non utilizzare se la confezione & aperta o danneggiata prima
dell'utilizzo. Prima dell'apertura, ispezionare visivamente la
confezione sterile del dispositivo per verificare la presenza di
eventuali danni. Non utilizzare dispositivi con un sistema di
imballaggio danneggiato.

| Sostituire al primo segno di usura o danneggiamento.

I Non lasciare mai incustodite bottiglie, tappi e confezioni.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

| Utilizzare esclusivamente accessori originali Medela.

Importanti misure di sicurezza

I Le hottiglie e i tappi in plastica diventano fragili se congelati
¢ potrebbero rompersi in caso di caduta.

I Inoltre, le bottiglie e i tappi potrebbero danneggiarsi se
non maneggiati correttamente, ad esempio se vengono
fatti cadere, se serrati eccessivamente o rovesciati.

| Prestare la dovuta attenzione quando si maneggiano le
bottiglie e i tappi.

I Non utilizzare il liquido se le bottiglie o i tappi sono
danneggiati.

Informazioni sull'utilizzo

| Aprire la confezione ed estrarre la bottiglia. Le dimensioni
disponibili sono 80 ml e 150 ml. Evitare di toccare la
parte interna della bottiglia e del tappo.

Prima dell'uso
Le bottiglie sono sterilizzate con ossido di etilene. Non occorre
pulirle prima dell'uso.

Estrazione

1 Se si desidera utilizzare la bottiglia per I'estrazione del
latte materno, awvitarla al connettore del set per tiralatte.
Per ulteriori informazioni sulle modalita di utilizzo del
set per tiralatte e del tiralatte corrispondente, vedere le
relative istruzioni per I'uso.

| Una volta effettuata I'estrazione, etichettare la bottiglia
con il proprio nome, la data e I'ora della sessione di
estrazione € la quantita di latte estratto.

Conservazione

1 Se si desidera utilizzare la bottiglia per conservare il latte
materno in frigorifero o nel congelatore, consultare le linee
guida relative alla conservazione presenti nelle istruzioni
per I'uso del tiralatte Medela, visitare il sito di Medela
(www.medela.com) o seguire le indicazioni ricevute in
ospedale.

Scongelamento e riscaldamento

1 Controlla le linee guida per lo scongelamento e il riscaldamen-
1o sul sito web di Medela (www.medela.com), oppure segui le
linee guida dell'ospedale.

Materiale: Bottiglia: polipropilene. Tappo: polietilene a
densita elevata.
Smaltimento: Conformemente alle disposizioni locali.

Gebruiksaanwijzing
Steriele fles voor eenmalig gebruik

Lees alle instructies voor het gebruik.
BEWAAR DEZE GEBRUKSAANWIJZING

Beoogd gebruik/doel

De steriele fles voor eenmalig gebruik is bedoeld is speciaal
ontworpen om moedermelk op te vangen, veilig te bewaren in
de koelkast of vriezer, en op een veilige manier te pasteuriseren.
De fles is ontwikkeld voor gebruik in ziekenhuizen, Klinigken

en melkbanken. Het product kan worden gebruikt met alle
Medela-afkolfsets voor ziekenhuizen.

De fles mag niet opnieuw voor gebruik worden klaargemaakt.
Gebruik voor iedere kolfsessie een nieuwe steriele fles.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees vodr gebruik alle instructies

Voor de veiligheid en de gezondheid van je kind

Vloor een patiént/gebruiker/derde in de Europese Unie en in
landen met identieke regelgeving (Verordening 2017/745/
EU betreffende medische hulpmiddelen); als zich tijdens
het gebruik van dit hulpmiddel of als gevolg van het gebruik
ervan een ernstig incident heeft voorgedaan, meld het dan
aan de fabrikant en/of zijn gemachtigde vertegenwoordiger
en aan uw nationale autoriteit.

Vervoeren en bewaren in een droge omgeving en bij
kamertemperatuur.

Let op

Duidt op een potentieel riskante situatie die, als deze niet wordt
vermeden, tot licht letsel kan leiden.

Hygiéne

Let op: Om het risico op mogelijke kruishesmetting of

blootstelling aan biologisch gevaar te verkleinen

1 Deze fles mag niet opnieuw voor gebruik worden Klaargemaakt.
Gebruik voor iedere kolfsessie een nieuwe fles.

1 De fles wordt geleverd in een steriele verpakking. Raak na het
openen van de verpakking de binnenkant van het flesje en
het deksel niet aan.

| Laat het deksel van de fles dicht tot het tijdstip van gebruik.
Raak de binnenkant van de fles en het deksel niet aan.

1 De Steriele fles voor eenmalig gebruik is een product voor
eenmalig gebruik. Het product mag niet opnieuw worden
gebruikt of opnieuw voor gebruik worden klaargemaakt. Als het
opnieuw voor gebruik wordt klaargemaakt, kan dit verlies van
mechanische, chemische en/of biologische eigenschappen
veroorzaken. Hergebruik kan kruisbesmetting veroorzaken.

Veilig gebruik

Let op: Om het risico op letsel door verkeerd gebruik te

verminderen

I Niet gebruiken als de verpakking voor gebruik is geopend of be-
schadigd. Inspecteer de steriele verpakking van het hulpmiddel
visueel op schade voordat u ze opent. Hulpmiddelen met een
beschadigd verpakkingssysteem mogen niet worden gebruikt.

1 Weggooien hij de eerste tekenen van beschadiging of zwakte.

| Flessen, deksels en verpakking nooit onbeheerd achterlaten.
Buiten het bereik van kinderen houden.

| Gebruik alleen originele accessoires van Medela.

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

| Flessen en deksels van kunststof worden broos wanneer ze
bevroren zin en kunnen breken wanneer ze vallen.

| Flessen en deksels kunnen ook beschadigd raken als ze
verkeerd worden gebruikt, bijvoorbeeld als ze vallen, te strak
worden aangedraaid of worden omgestoten.

1 Ga voorzichtig om met flessen en deksels.

1 Gebruik de vioeistof niet als flessen of deksels beschadigd zijn.

Gebruik

1 Open de verpakking en neem de fles it de verpakking. Ver-
krijgbaar in de maten 80 ml en 150 ml. Raak de binnenkant
van de fles en het deksel niet aan.

Viaor het gebruik
De flessen zijn gesteriliseerd met ethyleenoxide. De flessen
hoeven voor gebruik niet te worden gereinigd.

Opvangen

1 Als u de fles wilt gebruiken om moedermelk op te vangen,
schroeft u de fles op de connector van de gewenste afkolfset.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer informatie over
het gebruik van de afkolfset en de bijbehorende borstkolf.

I Na het afkolven, labelt u de fles met uw naam, datum en tijd
van de afkolfsessie en de hoeveelheid afgekolfde melk.

Bewaren

1Als u de fles wilt gebruiken om moedermelk in de koelkast of
vriezer te bewaren, raadpleegt u de richtfijnen voor het bewaren
van moedermelk in de gebruiksaanwijzing van uw Medela-
borstkolf of op de website van Medela (www.medela.com) of
volgt u de ziekenhuisrichtiijnen.

Ontdooien en verwarmen

1 Bekijk de richtlijnen voor ontdooien en opwarmen op de
Medela-website (www.medela.com), of volg de richtfiinen van
het ziekenhuis.

Materiaal: Fles: polypropyleen. Deksel: polyethyleen met
hoge dichtheid.
Afvoeren: Volgens lokale voorschriften.

Instrucciones de uso
Biberén estéril de un solo uso

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES DE USO

Uso/finalidad previstos

La botella estéril de un solo uso estd disefiada para la recogida
de leche materna, su conservacion en el frigorifico/congelador,
su pasteurizacian y su posterior administracion. La botella
estd disefiada para su uso en hospitales, clinicas y bancos de
leche. Es compatible con cualquier kit de extractor hospitalario
de Medela.

El biberdn no esta disefiado para ser reutilizado. Utilice un
nuevo biberdn estéril para cada sesion de extraccion.

Informacion importante en materia de seguridad

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto
Para la seguridad y la salud de su bebé

Para un paciente/usuario/tercero en la Union Europea y en
paises con un régimen normativo idéntico (Reglamento
2017/745/UE sobre productos sanitarios); i, durante el

uso de este dispositivo o como resultado de su uso, se ha
producido un incidente grave, informe al fabricante 0 a su
representante autorizado, asi como a su autoridad nacional.

Transportelos y almacénelos en seco y a temperatura
ambiente.

Precaucién

Indica una situacién potencialmente peligrosa que, si no se evita,

podria causar lesiones menores.

Higiene

Precaucion: Para reducir el riesgo de una posible conta-

minacion cruzada o exposicion a riesgos bioldgicos

| Este biberdn no esté diseiiado para ser reutilizado. Utilice un
nuevo biberdn para cada sesion de extraccion.

| El biberdn se entrega en un embalaje estéril. Una vez haya
abierto el embalaje, evite tocar el interior del biberdn y de
|a tapa.

| Deje la tapa de la botella cerrada hasta el momento de uso.
Evite tocar el interior de la botella y de la tapa.

1 El biberdn estéril de un solo uso es un producto de un solo
uso. No estd disefiada para ser reutiizada. El reprocesamiento
podria causar la pérdida de caracteristicas mecanicas,
quimicas o bioldgicas. La reutilizacion podria causar
contaminacion cruzada.

Uso seguro

Precaucion: Para reducir el riesgo de posibles lesiones

debido a un uso incorrecto

1 No utilice este producto si el embalaje esta abierto o dafiado
antes de su uso. Compruebe si el envase estéril del disposttivo
presenta darios antes de abrirlo. No deben utilizarse dispositivos
con un sistema de embalaje dafiado.

1 Deséchelos a los primeros signos de dafio o rotura.

I No deje nunca las botellas, las tapas ni el embalaje sin
supervision. Manténgalos fuera del alcance de los nifios.

| Utilice solamente accesorios originales de Medela.

Medidas de seguridad importantes

I Los biberones y las tapas de plastico se vuelven quebradizos
cuando se congelan y pueden romperse si sufren caidas.

| Ademds, los biberones y las tapas pueden dafarse si se
manejan mal; por ejemplo, i se caen, se aprietan demasiado
05 vuelcan.

1 Tome las precauciones adecuadas cuando utilice las botellas
y las tapas.

I No utilice el liquido si las botellas o las tapas estén dafiadas.

Modo de uso

| Abra el embalaje y saque la botella. Los tamaios disponibles
son 80 mly 150 ml. Evite tocar el interior de la botella
y de la tapa.

Antes de su uso
Los biberones estan esterilizados con 6xido de etileno. No es
necesario limpiar los biberones antes de su uso.

Recogida

| Si desea utilizar la botella para recoger leche materna,
enrosque la botella en el conector del set e extraccion.
Para obtener més informacion sobre cémo utilizar el set de
extraccion y el extractor de leche correspondiente, lea las
instrucciones de uso.

1 Cuando termine la extraccion, etiquete la botella con su
nombre, la fecha y hora de la sesion de extraccion, y la
cantidad de leche extraida.

Almacenamiento

1 Si desea utilizar la botella para conservar leche materna en
la nevera o el congelador, revise las directrices de almace-
namiento que se indican en las instrucciones de uso de su
extractor de leche de Medela o en la pagina web de Medela
(www.medela.com), 0 siga las instrucciones del hospital.

Descongelar y calentar

| Para administrar leche matema que haya sido almacenada en
el frigorifico/congelador, consulte las indicaciones en la pagina
web de Medela (www.medela.com) o siga las instrucciones
del hospital.

Material: Botella: polipropileno. Tapa: polietileno de alta densidad.
Eliminacion: seguin las normativas locales.

Instrucdes de utilizagao .
Frasco Estéril de Utilizagao Unica

Leia todas as instrugbes antes de utilizar. _
GUARDE ESTAS INSTRUGOES DE UTILIZAGAO

Utilizacao/finalidade prevista

0 frasco estéril de utilizagéo tnica destina-se a recolha de
leite materno e armazenamento no frigorifico/congelador,
 sua pasteurizagdo e posterior administragdo. O frasco

foi concebido para utiizagéo em hospitais, clinicas e
bancos de leite. E compativel com qualquer kit de extracdo
hospitalar Medela.

0 frasco ndo se destina a ser reprocessado. Utilize um
novo frasco estéril em cada sesséo de extracdo.

Informacdes de seguranca importantes

Leia todas as instruces antes de utilizar
Para a seguranca e satide do behé

Para um paciente/utilizador/terceiro na Unido Europeia
€ em paises com regime regulamentar idéntico (Regu-
lamento 2017/745/UE relativo a dispositivos médicos);
se, durante a utilizac@o deste dispositivo ou como

resultado dessa utilizagéo, tiver ocorrido um incil
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grave, comunique-o ao fabricante e/ou ao seu repre-
sentante autorizado e & autoridade nacional.

Transporte e armazenamento em condicdes secas
e a temperatura ambiente.

Atencéo

Indica uma situagdo potencialmente perigosa que, se ndo
for evitada, podera resultar em ferimentos menores.
Higiene

Precaugdo: Para reduzir o risco de potencial contami-

nacao cruzada ou exposicao a perigos bioldgicos

| Este frasco ndo se destina a ser reprocessado. Utilize um
frasco novo em cada sesséo de extragao.

10 frasco € entregue no interior de uma embalagem estéril.
Depois de aberta a embalagem, evite tocar no interior do
frasco e da tampa.

| Mantenha a tampa do frasco fechada até ao momento de
utilizar. Evite tocar no interior do frasco e da tampa.

1 0 frasco estéril de utilizagdo Unica é um produto de
utilizagdo tnica. Nao se destina a ser reutilizado e ndo
deve ser reprocessado. O reprocessamento poderé causar
perda de qualidades mecanicas, quimicas e/ou bioldgicas.
Areutilizag&o pode causar contaminagéo cruzada.

Utilizacao segura

Precaucéo: Para reduzir o risco de ferimentos potenciais

devido a utilizagéo incorreta

| Nao utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada
antes da utilizagdo. Antes de abrir, inspecione visualmente
a embalagem estéril do dispositivo quanto a danos. Os
dispositivos com um sistema de embalagem danificado
n&o devem ser utilizados.

| Deite fora ao primeiro sinal de que esta danificada ou
fragilizada.

I Nunca deixe frascos, tampas e embalagens sem superviséo.
Mantenha fora do alcance de criangas.

| Utilize exclusivamente acessdrios originais Medela.

Precaucdes importantes

1 0s frascos e tampas de pléstico ficam quebradicos quando
congelados e podem partir se cairem.

1 Além disso, os frascos e tampas podem ficar danificados
em caso de manuseamento incorreto, p. ex., se cairem,
se forem demasiado apertados ou se tombarem.

1 Tenha o cuidado devido quando manusear frascos e tampas.

| Nao utilize o liquido se os frascos ou tampas estiverem
danificados.

Como utilizar

1 Abra a embalagem e retire o frasco. Os tamanhos disponiveis
580 80 ml e 150 ml. Evite tocar no interior do frasco e
da tampa.

Antes de utilizar
Os frascos foram esterilizados com ¢xido de etileno. Nao é
necessario limpar os frascos antes da utilizagéo.

Recolha

1 Caso pretenda utilizar o frasco na recolha de leite materno,
enrosque o frasco ao conector do kit de extragao. Para
mais informagédo sobre como utilizar o kit de extragéo e o
extrator correspondente, consulte as instrucdes de utilizagdo
respetivas.

| Apés a extracdo, identifique o frasco com o seu nome,
adata e hora da sessdo de extracéo e a quantidade de
leite extraido.

Armazenamento

| Caso pretenda utilizar o frasco para armazenar o leite
materno no frigorifico ou congelador, verifique as orienta-
c0es de armazenagem nas instrucdes de utilizagdo do seu
extrator de leite materno Medela ou no website da Medela
(www.medela.com), ou siga as orientagdes do hospital.

Descongelamento e aquecimento

| Para administrar leite materno que tenha sido armazenado
no frigorifico/congelador, consulte as orientagdes no website
da Medela (www.medela.com), ou siga as instrugdes do
hospital.

Material: Frasco: polipropileno. Tampa: polietileno de alta
densidade.
Eliminacéo: Conforme regulamentacéo local.
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Bruksanvisning
Steril engangsflaska

Lé&s samtliga anvisningar fére anvandning.
SPARA DENNA BRUKSANVISNING

Avsedd anvandning/avsett syfte

Den sterila engangsflaskan &r avsedd for uppsamling av
brostmiolk, saker forvaring av brostmjlk i kylskap eller frys,
séker pastorisering av brostmjdlk. Flaskan &r konstruerad for
anvandning pa sjukhus, kliniker och mjélkbanker. Flaskan kan
anvandas med alla Medelas pumpset for sjukhus.

Flaskan ska inte &teranvéndas. Anvand en ny, steril flaska for
varje pumpningstillfélle.

Viktig sakerhetsinformation

Las samtliga anvisningar fore anvéndning
For barnets sékerhet och hélsa

For patient/anvéndare/tredje part inom EU och i lénder
med identiska regelverk (forordning 2017/745/EU om
medicintekniska produkter): Om en allvarlig incident
intréffar under anvandningen av denna produkt eller som
ett resultat av anvandningen av den, ska detta rapporteras
till tillverkaren och/eller till tillverkarens auktoriserade
representant samt till din nationella myndighet.

Transportera och forvara under torra forhallanden och i
rumstemperatur.

Forsiktighet
Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks,
kan leda till mindre personskador.

Hygien

Forsiktighet: For att minska risken for potentiell korskon-

taminering eller exponering for biologiska faror

1 Denna flaska ar inte avsedd att &teranvandas. Anvand en ny
flaska vid varje pumpningstilifalle.

| Flaskan levereras i en steril forpackning. Efter att du 6ppnat
forpackningen ska du undvika att vidrora insidan av flaskan
och locket.

| Lét flaskans lock vara sténgt tills den ska anvandas. Undvik
att vidrora insidan av flaskan och locket.

1 Den sterila engangsflaskan far endast anvandas en gang.
Den ska inte &teranvandas. Ateranvéndning kan géira att pro-
duktens mekaniska, kemiska och/eller biologiska egenskaper
forsvinner. Ateranvéndning kan orsaka korskontaminering.

Séker anvéndning

Forsiktighet: For att risken for personskador till f6ljd av

felaktig anvéndning ska minskas

| Anvénd inte produkten om férpackningen har dppnats eller
skadats fore forsta anvandningen. Inspektera produktens
forpackning visuellt med avseende pa skador innan du
Oppnar den. Produkter med skadat forpackningssystem far
inte anvéndas.

| Kasta bort vid forsta tecknen pé skada eller svaghet.

| Lamna aldrig flaskor, lock och férpackningar utan uppsikt.
Forvara dem utom rackhall for barn.

1 Anvéind endast Medela originaltilbehtr.

Viktiga sakerhetsforeskrifter

| Flaskor och lock av plast blir skéra efter nedfrysning och kan
ga sonder om de tappas

1 Dessutom kan flaskor och lock skadas om de hanteras
pa fel satt, t.ex. om de tappas, skruvas at for hart eller blir
omkullvélta.

| Var forsiktig vid hantering av flaskor och lock.

1 Anvéand inte vétskan om flaskor eller lock blir skadade.

Anvéndning
1 Oppna forpackningen och ta ut flaskan. Tillgéngliga storlekar

&r 80 ml och 150 ml. Undvik att vidrora insidan av flaskan
och locket.

Fore anvéndning
Flaskorna har steriliserats med etylenoxid. De behtver inte
rengdras innan anvandning.

Uppsamling

1 0m du vill anvénda flaskan for att samla upp brostmjolk,
skruva fast flaskan pa anslutningen till pumpsetet. Mer infor-
mation om hur du anvénder pumpsetet och den motsvarande
bréstpumpen hittar du i produkternas bruksanvisningar.

I NAr du har avslutat pumpningen, mérk flaskan med
ditt namn, datum och tid f6r pumpningen och méngden
utpressad mjolk.

Forvaring

1 0m du vill anvanda flaskan for att forvara brostmjclk i frys
eller kylskap, ska du folja riktlinjerna for forvaring som du
hittar i bruksanvisningen till din Medela brostpump eller pa
Medelas hemsida (www.medela.com), eller fof sjukhusets
riktlinjer for forvaring.

Upptining och uppvérmning

| Folj riktlinjerna for upptining och uppvarmning som du hittar i
bruksanvisningen som tillhdr din Medela brostpump eller pa
Medelas hemsida (www.medela.com), eller fdf sjukhusets
rikilinjer.

Material: Flaska: polypropen. Lock: hiigdensitetspolyeten.

Avfallshantering: Enligt lokala bestdmmelser.

Brugsanvisning til Medela
steril engangs sutteflasker

Lees alle instruktioner igennem far brug.
GEM DENNE BRUGSANVISNING

Tilsigtet anvendelse/formal

Den sterile engangsflaske er beregnet til opsamling af
brystmeelk, sikker opbevaring af brystmaelk i keleskabet eller
fryseren, og til sikker pasteurisering af brystmaelk. Flasken er
beregnet til brug pa hospitaler, kiinikker og | meelkebanker.
Den kan anvendes sammen med alle Medelas pumpesat til
hospitalsbrug.

Flasken er ikke beregnet il genforarbejdning. Anvend en ny
steril flaske til hvert enkelt pumpeforlab.

Vigtig sikkerhedsinformation

Lees alle instruktioner igennem far brug
For dit barns sikkerhed og sundhed

Huvis der for en patient/bruger/tredjepart i EU og i

lande med identiske, regulatoriske regler (forordning
2017/745/EU om medicinsk udstyr) under brugen af
dette udstyr eller som falge af dets brug er indtruffet en
alvorlig skal den'i til p

og/eller dennes autoriserede repraesentant og til den
nationale myndighed.

Transport og opbevaring i torre omgivelser og ved
stuetemperatur.

Forsigtig

Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgas,

kan medfore mindre alvorlig personskade.
Hygiejne

Forsigtig: For at reducere risikoen for potentiel krydskon-

taminering eller udsettelse for biologiske farer

1 Denne flaske er ikke beregnet til flergangsbrug. Anvend en ny
flaske til hvert enkelt pumpeforlgb.

| Flasken leveres i steril emballage. Sa snart du har dbnet
emballagen, skal du undgé at berore flaskens og ligets
indvendige sider.

| Lad flaskelget veere lukket, indtil det gjeblik den skal bruges.
Undga at berare flaskens og lagets indvendige sider.

1 Den sterile engangsflaske er et produkt beregnet til
engangsbrug. Det er ikke beregnet til genanvendelse eller
brug efter rengaring. Rengaring af flasken kan medfare
tab af mekaniske, kemiske og/eller biologiske egenskaber.
Genanvendelse kan medfare krydskontaminering.

Sikker brug

Forsigtig: For at reducere risikoen for personskade pa

grund af forkert brug

1 Mé ikke anvendes, hvis emballagen er &ben eller beskadiget
for brug. Efterse udstyrets sterile emballage for skader for
abning. Udstyr med beskadiget emballagesystem ma ikke
anvendes.

1 Smid det ud ved farste tegn pa skader eller svaghed.

1 Hold til enhver tid flasker, lg og emballage under opsyn.
Opbevar disse uden for borns raekkevidde.

1 Brug kun originalt tilbeher fra Medela.

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

| Flasker og Iag af plast bliver skrabelige, nér de fryses, og de
kan gé i stykker, hvis de tabes.

| Flasker og bestanddele kan ogsé blive beskadiget, hvis de
héndteres forkert, f.eks. bliver tabt, speendit for hardt eller veelte.

1 Vaer forsigtig, nér du handterer flasker og lag.

1 Anvend ikke veesken, hvis flasker eller 14g bliver beskadiget.

Sadan gor du

1 Abn emballagen, og tag flasken ud. De tilgaengelige storrelser
er 80 ml og 150 ml. Undg at berare flaskens og lagets
indvendige sider.

For brug
Flaskerne er steriliseret med ethylenoxid. Det er ikke ngdven-
digt at rengre flaskerne fer brug.

Opsamling

I Hvis du vil anvende flasken til opsamling af brystmeelk, skal
du skrue flasken fast pa konnektoren pa det pumpesaet fra
Medela, du ensker at bruge. Se brugsanvisningen til pumpe-
sttet og den tilsvarende brystpumpe for flere oplysninger
om brugen af disse.

I Nar du er feerdig med pumpning, skal du meerke flasken
med dit navn, dato og klokkeslet for pumpeforlgbet og
mangden af udpumpet maelk.

Opbevaring

I Hvis du vil anvende flasken til at opbevare brystmeelk i
keleskabet eller fryseren, skal du tiekke retningslinjerne
for opbevaring i brugsanvisningen fil din brystpumpe fra
Medela, Medelas hiemmeside (www.medela.com) eller falge
hospitalets retningslinjer.

Optgning og opvarmning

I Hvis du vil anvende flasken til madning med brystmaelk,
som er blevet opbevaret i keleskabet eller fryseren, skal
du tiekke retningslinjeme for optening og opvarmning pa
Medelas hiemmeside (www.medela.dk) eller felge hospitalets
retningslinjer.

Materiale: Flaske: polypropylen. Lag: polyethylen med hgj

massefylde.
Bortskaffelse: | henhold il lokale forskrifter.

EN Symbols on the packaging:
These symbols indicate:

DE Symbole auf der Verpackung:
Diese Symbole haben die
folgenden Bedeutungen:

FR Symboles présents sur
I'emballage :
Ces symboles indiquent :

IT  Simboli sulla confezione:
Questi simboli indicano:

NL Symbolen op de verpakking:
Deze symbolen geven het
volgende aan:

ES Simbolos en el embalaje:
Estos simbolos indican:

PT Simbolos na embalagem:
Estes simbolos indicam
0 seguinte:

EL SUpBoAa mévw oTn cuoKeuaoio:
To oUpBoAa uT& UTOdNAGVOUV

T €ENG:

AR Bosall (le joo |
' gl odm i

SV Symboler pa forpackningen:
Dessa symboler indikerar
féljande:

DA Symboler pa emballagen:
Disse symboler angiver:

@ Indicates that an item can
%9 technically be recycled.
Besagt, dass das jeweilige Produkt
grundsatzlich recycelt werden kann.
Indique qu'un article peut étre recyclé
techniquement.
Indica che tecnicamente un articolo puo essere
riciclato.
Geeft aan dat een artikel technisch kan worden
gerecycled.
Indica que, técnicamente, un articulo puede reciclarse.
Indica que um artigo pode ser tecnicamente reciclado.
YmodnAvel OTI TEXVIKA EVOl AVTIKEIUEVO UTTOPE VOl
OVAKUKAWBEL.
(o o d=lnd jgai sole] dilSo] (J] puin
cagiai] dan !
Anger att en artikel rent tekniskt kan atervinnas.
Angiver, at en genstand teknisk set kan genbruges.
I
food according Regulation (EC)
1935/2004.
Die Verpackung enthalt Produkte, die gemas
Verordnung 1935/2004 dazu geeignet sind,
mit Lebensmitteln in Beruhrung zu kommen.
L'emballage contient des produits destines a
entrer en contact avec des denrees alimentaires
conformement au reglement CE N° 1935/2004.
La confezione contiene prodotti destinati a venire a
contatto con alimenti ai sensi del regolamento (CE)
N. 1935/2004.
De verpakking bevat producten die in contact
mogen komen met levensmiddelen conform
verordening (EG) nr. 1935/2004.
El envase contiene productos destinados a
entrar en contacto con alimentos, conforme al
Reglamento (CE) n. 1935/2004.
Embalagem contem produtos destinados a entrar
em contacto com os alimentos em conformidade
com o Regulamento (CE) n.o 1935/2004.
H ouokeuooia mepIgxel TPOIOVTO TONOTIOIOH
nipoopidovTal vaepBouv ae emadn e TpODINA,
oupdwva pe Tov Kavoviopo (EK) 1935/2004.
Loy doouno Oladio (le dgu=ll (5gind
ax5W a8g plakll dwollo Cuwly
o) )EC( 2004 8 /1935.
Forpackningen innehaller produkter som ar avsedda
att komma i kontakt med livsmedel enligt forordning
(EG) nr 1935/2004.
Emballagen indeholder produkter, der er beregnet
til at komme i kontakt med fodevarer, i henhold til
forordning (EF) nr. 1935/2004.

The packaging contains products
intended to come in contact with

pCS Indicates the number of product
included in the packaging.

Gibt die in der Packung enthaltene Stiickzahl an.

Indique le nombre de produits contenus dans

I'emballage.

Indica la quantita di pezzi contenuti nella

confezione.

Geeft het aantal producten in de verpakking aan.

Indica el nimero de productos incluidos en el

embalaje.

Indica o nimero de produtos incluidos na

embalagem.

YnodelkvUel Tov apIBHO MPoiOVTOC TOU TIEPIEKETA

07N OUOKEUOOIO.

SBoell (L9 diedoll Olailall soc (J] iy
Anger antalet produkter som ingér i férpackningen.
Angiver antallet af produkter i emballagen.

? contains products intended to come

in contact with food (for China only)
Gibt an, dass die Verpackung Produkte enthalt,
die dazu geeignet sind, mit Lebensmitteln in
Beriihrung zu kommen (nur fir China).
Indique que I'emballage contient des produits
destinés a entrer en contact avec des denrées
alimentaires (pour la Chine uniquement)
Indica che la confezione contiene prodotti destinati
a venire a contatto con alimenti (solo per la Cina)
Geeft aan dat de verpakking producten bevat
die bedoeld zijn om in contact te komen met
voedingsmiddelen (alleen voor China)
Indica que el embalaje contiene productos
destinados a entrar en contacto con alimentos
(solo para China)
Indica que a embalagem contém produtos
destinados a entrar em contacto com alimentos
(apenas para a China).
YrodnAwvel 0TI ) OUOKEUaOia TEPIEXEI TPOIOVTOH
0L 000 PO0PICOVTON VO EpBOUY 08 EMadN e
TPOdIHO (LOVO i TNV Kivay) .
Olalio le (sgini soull O ] iy
aliall duolo (poualy plasiwl danio
(had (juall) plelal
Indikerar att forpackningen innehaller produkter
som &r avsedda att komma i kontakt med livsmedel
(géller endast Kina)
Angiver, at emballagen indeholder produkter, der
er beregnet til at komme i kontakt med fodevarer
(kun Kina)

Indicates that the packaging

/. /) |Indicates the material from which
D D anitemis made.
otver PP Besagt, aus welchem Material der
A jeweilige Artikel bestent
22 N £
L Indique le matériau entrant dans la
PAP composition d'un article.

Questo simbolo indica il materiale con cui &
realizzato un articolo.
Geeft aan van welk materiaal een artikel is gemaakt.
Indica el material con el que se ha fabricado un
articulo.
Indica de que material € feito um item.
YrodeikvUel T0 UAIKO amd To oroio
KOTOOKEUAZETOI EVOl AVTIKEIPEVO.

Lo @2hd lgio dcginall dolall (] juiy
Anger vilket material en artikel &r tillverkad av.
Angiver materialet, en genstand er fremstillet af.

7\

Open here.
Hier 6ffnen.
Ouvrir ici.
Aprire qui
Hier openen.
Abrir aqui.
Abrir aqui.
AvoiETe £dw
i (aid]
Oppna har.
Abn her.

c € Indicates compliance with
0123 EU requirements concerning

medical devices.

Zeigt die Einhaltung der EU-Anforderungen an

Medizinprodukte.

Indique la conformite aux exigences de I'UE

concernant les dispositifs medicaux.

Indica la conformita ai requisiti UE relativi ai

dispositivi medici.

Geeft aan dat de apparatuur voldoet aan

de EU-voorschriften inzake medische

hulpmiddelen.

Indica el cumplimiento de los requisitos de la

UE relativos a los productos sanitarios.

Conformidade com os requisitos da UE relativos

a dispositivos medicos.

YmodnA®@vel TN 0UPPOPGWON PE TIC OMAITAOEIG

NG EE yio T 10TpoTeXVOAOYIKG TIPOIOVTOL.
Slillollaia) Jliie Ul iy
dulllsjgallldaleialliig)qll

Anger overensstammelse med EU:s krav

gallande medicintekniska produkter.

Angiver overensstemmelse med EU-kravene til

medicinsk udstyr.
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Kéayttoohjeet
Steriili kertakayttéinen pullo

Lue kaikki ohjeet ennen kayttod.
SAILYTA TAMA KAYTTOOHJE

Kayttotarkoitus

Steriloitu kertakayttinen pullo on tarkoitettu rintamaidon ke-
rédmiseen, didinmaidon turvalliseen séilyttdmiseen jaékaapissa
tai pakastimessa seké sen turvalliseen pastrointiin. Pullo on
suunniteftu kéytettévaksi sairaaloissa, terveyskeskuksissa

ja maitopankeissa. Se on yhteensopiva kaikkien Medelan
sairaalapumppupakkausten kanssa.

Pulloa ei ole tarkoitettu uudelleenkésiteltavaksi. Kayta uutta
steriilié pulloa jokaiseen pumppauskertaan.

Tarkeité turvallisuustietoja

Lue kaikki ohjeet ennen kéyttod
Lapsesi turvallisuuden ja terveyden vuoksi

Potilas / kéyttdjé / kolmas osapuoli Euroopan unionissa
jamaissa, joissa on samanlainen saantelyjarjestelmé
(Iaakinnallisista laitteista annettu direktiivi 2017/745/
EU): jos témén laitteen kayton aikana tai sen kéyton
seurauksena tapahtuu vakava tapaturma, siitd on ilmoi-
tettava valmistajalle ja/tai sen valtuutetulle edustajalle
seka kansalliselle viranomaiselle.

Kuljetus ja sdilytys kuivissa olosuhteissa ja huoneenlam-
mossa.

Huomio

lImoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, joka voi johtaa

lievaén loukkaantumiseen, ellei sitd véltetd.

Hygienia

Huomio: Mahdollisen ristikontaminaation tai biovaaroille

altistumisen riskin véhentamiseksi

| Tata pulloa ei ole tarkoitettu uudelleenkésiteltavksi. Kayta
uutta pulloa jokaiseen pumppauskertaan.

I Pullo toimitetaan sterillissé pakkauksessa. Kun olet avannut
pakkauksen, valtd pullon tai kannen sisdpinnan koskettamista.

1 Jiité pullon kansi kiinni Kéyttohetkeen asti. Al kosketa
pullon tai kannen sisépintaan.

| Steriili kertakayttdinen pullo on kertakéytttinen tuote. Sité ei
ole tarkoitettu uudelleenkéytettavaksi tai uudelleenkdsitel-
tavaksi. Uudelleenkasittely saattaisi johtaa mekaanisten,
kemiallisten ja/tai biologisten ominaisuuksien menettamiseen.
Uudelleenkdyttd voi johtaa ristikontaminaatioon.

Turvallinen kaytto

Huomio: Virheellisesta kaytosta johtuvan mahdollisen

loukkaantumisvaaran vahentamiseksi

1 Al kéyta tuotetta, jos pakkaus on avattu tai vaurioitunut
ennen kAyttoa. Tarkista steriili pakkaus silimédméaréisesti
vaurioiden varalta ennen avaamista. Laitteita, joiden
pakkausjdriestelma on vaurioitunut, i saa kéyttad.

| Havita tuote heti, mikali huomaat siind merkkejd vaurioista
tai huonokuntoisuudesta.

| Alé koskaan jatA pulloja, kansia tai pakkausta valvomatta.
Pidd ne poissa lasten ulottuvilta.

| Kéyté vain Medelan alkuperdislisdvarusteita.

Térkeitd turvatoimia

I Muoviset pullot ja kannet haurastuvat jaétyessaén ja saattavat
pudotessaan rikkoutua.

| Pullot ja kannet voivat vaurioitua myds, jos niita kasitellaan
vaérin, esimerkiksi pudotetaan, kiristetdén likaa tai
tonéistéan nurin.

| Kasittele pulloja ja kansia varoen.

1 AV KaytA nestett?, jos pullot tai kannet ovat vaurioitunest.

Oikea kéyttd

| Avaa pakkaus ja ota pullo ulos. Saatavilla olevat koot
ovat 80 ml ja 150 ml. Ald kosketa pullon tai kannen
sisapintaan.

Ennen kéyttod.

Pullot on steriloitu eteenioksidilla. Pulloja ei tarvitse puhdistaa

ennen kayttod.

Kerays

| Jos haluat kyttaé pulloa rintamaidon keréémiseen, ruuvaa
pullo pumppupakkauksen vélikappaleeseen.
Lisétietoja pumppupakkauksen ja siinen liittyvén rintapumpun
kéytdstd on niiden kayttoohjeissa.

| Lopetettuasi pumppauksen merkitse pulloon nimesi,
pumppauskerran pdivamadrd ja aika seké lypsetyn
rintamaidon maéra.

Sailytys

1 Jos haluat kéyttaa pulloa &idinmaidon séilyttamiseen jad-
kaapissa tai pakastimessa, tarkista séilytysohjeet Medelan
rintapumpun kayttohjeista tai Medelan sivustosta
(www.medela.com) tai noudata sairaalan ohjeita.

Sulatus ja ldmmitys

| Tutustu sulatus- ja lammitysohjeisiin Medelan verkkosivuilla
(www.medela.com) tai noudata sairaalan ohjeita.

Materiaali: Pullo: polypropyleeni. Kansi: tihe&d polyeteenia.
Havittdminen: Paikallisten madraysten mukaisesti.
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Bruksanvisning
Steril engangsflaske

Les hele bruksanvisningen for bruk.
TAVARE PA DENNE BRUKSANVISNINGEN

Tiltenkt bruk/formal

Den sterile engangsflasken er beregnet for oppsamling av
brystmelk, for sikker oppbevaring av morsmelk i kjoleskap
eller fryser, og for sikker pasteurisering av morsmelk. Flasken
er utviklet for bruk pé sykehus, Kiinikker og i melkebanker.
Den er kompatibel med alle Medela pumpesett for sykehus.
Flasken er ikke beregnet il gjenbruk. Bruk en ny steril
flaske til hver pumping.

Viktig sikkerhetsinformasjon

Les hele bruksanvisningen fgr bruk
Av hensyn til barnets sikkerhet og helse

For en pasient/bruker/tredjepart i EU og i land med
identisk regulatorisk styre (forordning 2017/745/EU om
medisinsk utstyr): Hvis det oppstér en alvorlig hendelse
under eller som falge av bruk av dette utstyret, ma

det rapporteres til produsenten og/eller produsentens
autoriserte representant og til din nasjonale myndighet.

Transport og oppbevaring i terre forhold og ved
romtemperatur.

Forsiktig
Indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke
unngas, kan fere til lettere personskader.

Hygiene

0BS! For & redusere faren for krysskontaminering eller

eksponering for biologiske farer

1 Denne flasken er ikke ment for gjenbruk. Bruk en ny flaske
ved hver pumping.

| Flasken kommer i en steril emballasje. Nar du har apnet
emballasjen, mé du unngd beraring av innsiden av flasken
0g lokket.

| La flaskelokket veere lukket til den skal brukes. Unnga
beraring av flaskens og lokkets innside.

1 Den sterile engangsflasken er et engangsprodukt. Det er
ikke beregnet til & brukes flere ganger eller reprosesseres.
Gjenbruk kan fere til at produktet mister sine mekaniske,
kjemiske og/eller biologiske egenskaper. Gjenbruk kan fare
il krysskontaminering.

Trygg handtering

OBS! For & redusere risikoen for potensiell skade pé

grunn av feil bruk

1 Ma ikke brukes hvis pakningen er pnet eller skadet for
forste gangs bruk. Kontroller den sterile emballasjen visuelt
for skade far den dpnes. Enheter med skadet emballasje
skal ikke brukes.

| Kast ved forste tegn pa skade eller svakhet.

| Oppbevar aldri flasker, lokk og emballasje uten tilsyn.
Oppbevares utilgjengelig for barn.

1 Bruk kun originaltilbeher fra Medela.

Viktige sikkerhetsregler

| Flasker og lokk av plast blir skjgre nar de fryses og kan
brekke hvis de faller ned.

1 AlsoFlasker og lokk kan ogsa skades hvis de handteres
uforsiktig, f.eks. hvis man mister dem, skrur dem for hardt
til eller velter dem.

1 Vaer forsiktig nar du handterer flaskene og lokkene.

I Ikke bruk vaesken hvis flaskene eller lokkene er skadet.

Bruk av produktet

1 Apne pakken 0g ta ut flasken. Flasken tilbys i sterrelsene
80 ml og 150 ml. Unnga berering av flaskens og lokkets
innside.

For bruk
Flaskene er sterilisert med etylenoksid. Det er ikke nedvendig
a rengjore flaskene for bruk.

Oppsamling

I Hvis du ensker & bruke flasken til & samle morsmelk, skru
flasken pé koblingen pé et hvilket som helst pumpesett. Se
de enkelte bruksanvisningene for mer informasjon om bruk
av pumpesettet og passende brystpumpe.

| Etter pumping merker du flasken med navn, dato og
Klokkeslett for pumpesesjonen og mengden melk som er
pumpet ut.

Oppbevaring

1 Hvis du gnsker & bruke flasken til & lagre morsmelk i
kjgleskapet eller fryseren: Se retningslinjene for lagring
i bruksanvisningen for din Medela brystpumpe eller pa
Medelas nettside (www.medela.com), eller folg sykehusets
retningslinjer.

Tining 0g oppvarming

1 Se retningslinjene for tining og oppvarming pa Medelas
nettside (www.medela.com), eller falg sykehusets
refningslinjer.

Materiale: Flasken: polypropylen. Lokk: polyethylene med

hoy tetthet.

Kassering: | henhold til lokale bestemmelser.

Instrukcja obstugi
Sterylna butelka jednorazowego
uzytku

Przed uzyciem prosimy przeczytac cafa te instrukcje.
ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE DO WGLADU PODCZAS
UZYTKOWANIA

Przeznaczenie

Steryina butelka jednorazowego uzytku jest przeznaczona

do zbierania mleka matki, bezpiecznego przechowywania
mleka ludzkiego w lodéwce lub zamrazarce oraz bezpiecznej
pasteryzacji mleka ludzkiego. Butelka jest przeznaczona do
stosowania w szpitalach, przychodniach i bankach mleka. Jest
kompatybilna z kazdym szpitainym zestawem do odciagania
firmy Medela.

WHCTPYKUMA NO NPUMEHEHUID
CrepunbHan oaHopasoBas 6yTbinouka

TTOAHOCTEA0 MPONTTE MHCTDYKLIMIO MEpe; Hauarom MernofibaoBaHKs,
COXPAHATE JAHHYIO MHCTPYKLIVIO 110 MIPUMEHEHIO

HasHaueHve

CTepunbHan 0iHOpa30san ByTblouka npeaHasHaueHa AnA coopa
TPYAHOTO MONIOKA, GE30MACHOT0 XPaHEHNA MPYAHOTO Monoka

B XONOAWIHAKE WM B MOPO3WTLHOM Kamepe, Gesonacoi
M1ACTep3aLUY FPYAHOro MONOKa. ByThiN0UKA NPeAHasHaYeHa AnA
CMOb30BaHIA B 6ONBHULIAX, KNVHYIKAX M GaHKaX AOHOPCKOro
MOfI0Ka. Bymnwa MOMET UCMIONb30BATLCA COBMECTHO C O0bIMM
MEMLMHCKMY HaBopamm Medela,

ByTbinouKa He npeaHasHadeHa 1A noBTopHoit 06padoTky.

Butelka nie jest przeznaczona do ponownego zastosowania.
Przy kazdej sesji odciagania nalezy postugiwac sig nowa
sterylna butelka.

Wazne informacje na temat bezpieczenstwa

Przed uzyciem nalezy przeczytaé cafg instrukcjg

Dla bezpieczenistwa i zdrowia Twojego dziecka

Wyrdh przeznaczony do uzytku przez pacjenta/uzytkow-
nika/strony trzeciej na terenie Unii Europejskiej oraz w
krajach o identycznym systemie regulacyjnym (rozporza-
dzenie 2017/745/UE w sprawie wyrobow

[ WTe HOBYIO 6y Y MY KaXpaom
CLEXUBAHM.

BaxHan uHdopmaLua o besonacHocTh

TTONHOCTLHO MPOUTUTE MHCTPYKLVIO NEPeN Havanom
MCrONb30BaHNA
IlnA 6e3onacHoCTH 1 310POBLA Ballero pebeHka

na P nuua B i

Haszndlati utasitas
Steril Egyszer Hasznalatos Palack

Haszndlat el6tt olvassa el az bsszes Utasitdst.
ORIZZE MEG EZT A HASZNALATI UTASITAST

Rendeltetésszerii hasznélat

Asteril, egyszer haszndlatos palack anyatej gydijtésére,

az anyatej hit6szekrényben vagy fagyasztoban

10rténd biztonségos tarolasdra, az anyatej biztonsagos
pasztirézésére, valamint az anyatej, ddsitott anyatej

vagy tapszer adagolésanak megkdnnyitésére szolgdl. A
palackot kérhazakban, linikakon és tejbankokban torténd
felhaszndldsra tervezték. Kompatibilis barmelyik Medela
korhdzi szivokészlettel.

A palackot tilos fertéitleniteni. Mindegyik fejéshez
haszndljon i, steril palackot.

Fontos biztonsagi informaciok

Hasznalat eldtt tanulményozza t az dsszes ttmutatést
Biztonsdgi és egészségiigyi javaslatok

Egy beteg/ ‘madik fél szdméra az

COK03€ U B CTPaHaXx ¢ Ul HOpMaTUBHbIM
(PernameHT 0 MeAMUMHCKIX n3nenuax 2017/745/EU); ecnm Bo
BPEeMA WK B pe3ynbrate UCNONb30BaHUA AAHHOTO U3AENUA

jezeli w trakcie lub w wyniku uzytkowania tego wyrobu
doszto do powaznego incydentu, nalezy zgtosic to
producentowi lub jego upowaznionemu przedstawicielowi
oraz odpowiedniemu organowi krajowemu.

Transportowac i przechowywac w suchych warunkach,
w temperaturze pokojowej.

Przestroga

Oznacza sytuacig potencjalnie niebezpieczna, kidrej zignorowa-

nie moze spowodowa niewielkie obrazenia ciata.

Higiena

Ostrzezenie: Aby zmniejszyc ryzyko potencjalnego za-

nieczyszczenia krzyzowego lub narazenia na zagrozenia

biologiczne

1Ta butelka nie jest przeznaczona do ponownego uzycia. Do
kazdej sesji odciagania wymagane jest uzycie nowej butelki.

| Butelke dostarcza sig w steryinym opakowaniu. Po otwarciu
opakowania nalezy unikac dotykania wnetrza butelki i
pokrywki

1 Do czasu uzycia butelka powinna pozostawac zamknieta
pokrywka. Unikaj dotykania wngtrza butelki i pokrywki

1 Steryina butelka jednorazowego uzytku jest produktem do
jednorazowego uzycia. Jest to produkt nienadajacy sig do
ponownego uzytku ani do powtdrnej obrdbki. Dekontaminacja
moze spowodowac utrate parametrw mechanicznych, che-
micznych lub biologicznych. Ponowne uzycie moze prowadzi
do zakazenia krzyzowego.

Bezpieczne uzytkowanie

Przestroga: Aby zmniejszy¢ ryzyko potencjalnych obrazen

w wyniku mepramdlowego uzytkowania

I Nie stosowac, jesli przed uzyciem oryginalne opakowanie
zostato otwarte Iub uszkodzone. Przed otwarciem sprawdzié
wzrokowo, czy sterylne opakowanie produktu nie jest
uszkodzone. Nie wolno uzywac urzadzen z uszkodzonym
opakowaniem.

1 Wyrzué je od razu przy pierwszych oznakach uszkodzenia
lub zuzycia.

1 Nigdy nie pozostawiaj butelek, pokrywek, ani opakowania bez
nadzoru. Trzymaj je poza zasiggiem dzieci.

1 Uzywaj tylko oryginalnych akcesoriow firmy Medela.

Wazne wskazowki dotyczace bezpieczeristwa

| Butelki i pokrywki wykonane z tworzywa sztucznego staja sie
kruche po zamrozeniu | moga peknac po upuszczeniu.

| Ponadto, butelki i pokrywki moga ulec uszkodzeniu na skutek
nieprawictowego obchodzenia si¢ z nimi, {j. upuszczenia, zbyt
silnego dokrecenia lub uderzenia.

1 Butelki i pokrywki nalezy traktowac z nalezyta dbatodcia.

1 Nie uzywaj ptynu, jesli uszkodzeniu ulegty butelka lub pokrywka.

Instrukcja uzytkowania

1 Otwdrz opakowanie i wyjmij butelkg. Do nabycia butelki o
pojemnosci 80 ml i 150 ml. Unikaj dotykania wnetrza
butelki i pokrywki.

Przed uzyciem
Butelki wysterylizowano tlenkiem etylenu. Nie ma koniecznosci
czyszczenia butelek przed uzyciem.

Zbieranie

1 Jesli cheesz uzy¢ butelki do zbierania pokarmu z piersi, nakre¢
butelke na ztacze zestawu do odciagania. Aby uzyskac wigcej
informacji na temat korzystania z zestawu do odciagania
i odpowiedniej pompki do odciagania pokarmu, prosimy
zapoznac sie z instrukcja obstugi.

1 Po odciggnieciu pokarmu umiesé na butelce etykiete ze
swoim imieniem i nazwiskiem, data i godzing sesji odciagania
pokarmu oraz ilodcia odciagnigtego pokarmu.

Przechowywanie

1 Jezeli cheesz korzystac z butelki do przechowywania pokarmu
w lod6wee Iub zamrazarce, sprawdZ wytyczne dotyczace prze-
chowywania w instrukcji obstugi swojej pompki do odciagania
firmy Medela lub na stronie internetowej firmy Medela

06 atoM

fou (nm) ero
TeNlio, a Taloke B COOTBETCTBYIOWLME Hauuouanaume OpraHbl.

TepeBo3uTb U XpaHHTb B CYXOM KOHTEVHEpe Npu KOMHaTHO#
Temneparype.
Brumanne

YKasbiBaeT Ha NOTEHLMabHO OMACHYIO CUTYaLVIO, KOTOPaA, eCa
€€ HE NPeaoTBPATUTL, MOXET NPUBECTU KNerkoi Tpasme.

TUreHNIHOCTb

BHuMaHue! B Lenax CHIKEHUA PUCKa NepeKpecTHoro

3arPA3HEHMA M ONacHOCTEM [NA 3OPOBLA

1 ByTbinoyKa He npeHasHayena A NOBTOPHOTO UCMIONb30BAHNA.
[1nA KaXO0r0 CLIEXVIBAHVA CNELYET UCTIONL308aTH HOBYIO
OyTbINOUKY.

1 ByTbINOYKI NOCTABNAIOTCA B CTEPUNBHOM ynakoBke. Mocne
BCKPBITVA YNaKoBKY 30eraife CONPUKOCHOBEHWA C BHYTPEHHEN
IOBEPXHOCT0 GYTBUOUKY 1 KBILLIKH.

I He cHimaiite KpbILLIKY ¢ GyTbiNOUKM BMIOTH 0 MCMONB30BAHMA.
V3eraiite CONpUKOCHOBEHMA C BHYTPEHHE! MOBEPXHOCTBIO
6yTUI04KH 1 KDBILLIKH.

| CrepubHan 0Hopasosan ByTbn0uka npeaHasHayeHa ana
OIHOKPATHOO UCMONb30BAHWA, [laHHOE U3fenvie ABNAETCA
0/HOPA30BbIM 1 HE NPEAIHA3HAUEHO 1A NOBTOPHOI 06PaBOTKY.
ToBTOPHaA 00padoTKa MOXET MPUBECTH K YTPATE MEXAHUUECKIX,
XAMUUECKVX Y (W) OVIONOTVUECKYX XapaKTEPUCTUK U3TENVIA.
HUBTODHUE MCNONB30BAHNE MOXET NPUBECTU K NEPEKPECTHOMY
VHOUUVPOBAHMIO.

BesonacHoe 1Crionb3oBaHie

s pucka

HEMpaBIILHOTO UCMIONb30BaHNA

| He vcnons3yiiTe unesnie, ecnu ero yraxkosKa oTkpbiTa win
NOBPEX/IEHA. HBDELI BCKPLITUEM OCMOTPUTE CTEPUIBHYIO

TpaBMm us-3a

Eurdpai Unidban és az azonos szabélyozasi rendszerrel
rendelkezd orszagokban (az orvostechnikai eszkozokrol
52010 2017/745/EU rendelet); ha az eszkoz hasznélata
soran vagy annak hasznalata kdvetkeztében, stilyos
vératian esemény tortént, jelentse a gyartonak és/vagy
meghatalmazott képviseldjének és a nemzeti hatosagnak.

Szallitas és tarolas szaraz koriilmények kozott, szoba
hémérsékleten.

Figyelmeztetés

Olyan potencidlisan veszélyes helyzetre utal, amelyet, ha nem

kertiinek el, kisebb sériiléshez vezethet.

Higiénia

Figyelmeztetés: Az esetleges keresztszennyezddés

kockazatanak csokkentése érdekében vagybioldgiai

veszélyeknek valo kitettség miatt

| Ezt a palackot nem lehet Ujra-felhasznalni. Minden fejéshez
haszndljon Uj palackot.

| A palackot steril csomagoldsban széllitjuk. Ha kinyitotta a
csomagolast, ne érjen a palack és a fedél belsejéhez.

| A hasznélat pillanatdig csukva kell hagyni a palack fedelét.
Ne érintse meg a palack és a fedé! belsejét.

1 A Steril Egyszer Hasznalatos Palack egyszer hasznalatos
termék. Nem lehet (ijra-felhasznaini vagy Cjra feldolgozni.
Az Ujra-felhasznélés a mechanikai, kémiai és/vagy bioldgiai
jellemz0k elvesztését okozhatja. Az Ujra-felnasznélds
keresztszennyezédést okozhat.

Biztonsagos hasznalat
Ovintézkedés: A helytelen hasznélathél eredd potencidlis
sériilés kockazatdnak csokkentése érdekében

I Ne hasznélja a készliléket, ha a csomagolést hasznalat elcitt
felnynotlak vagy a csomagolds megsértilt. Felbontds eldtt

YNaKoBKY YCTPOICTBA HA HaNIUMe MOBPEX M. 3anpeLLaerca
VCTI0Nb30BATb YCTPOIACTBA, YNaKOBKa KOTOPbIX NOBPEXAEHA.

1Tpu NIepBbIX MpU3HaKax MOBPEXIEHUA W USHOCA U3nenve
CAeLyer YTWM3MPOBaTb.

| Huorza He 0cTaBnaiiTe GYTbIn0uK, KPbILLKY M YNaKoBKy 6e3
NPUCMOTPA. XpaHuTe B HEOCTYNHOM A11A eTeii MecTe,

| Vcnonbayitre ToNbKO OpUrHanbHbIE IPUHAANEXHOCT Medela.

MMpaBuna 6esonacHocTh

1B npoiecce 3aMopo3Kit NNacTMACCOBHIE BYTHIIOUKM U KDLILLKW
MOYT CTaTb XPYMKIMY 1 NPV NafleHvin pasuTeeA.

1KpoMe T0ro, GyTbIOUKIA 1 KDBILLIKY MOTYT O MIOBPEXIEHS B
Desy/TbTaTe HenpaBITbHOr0 0GPALLIEHYA, HANUMER B CRYae Maje-
HUAR, TPV CMLUIKOM IVIOTHOM 33KDYUMBAHI WA ONDOKVALIbIBAHMI.

1 ByssTe OCTOPOXHSI NPyt O6PALLIEHIV € BYTIN0UKAMM M KDBILLKAMM.

| He MenonbayiiTe XUAKOCTL, A OYTBINOUKY WM KBILUIKN
MOBPEXLEHS.

TMopARoK AeicCTBU

1 OTKpoiiTe ynakoBKy U BblHbTE OyTbinouky. Tpeanaraemble
paauepsi: 80 M 1 150 W NsberaitTe conpuKocHOBEHUA
C BHYTPEHHEi MOBEPXHOCTbHO BYTHINOUKH U KPbILLIKM.

Mepen npumeHeHnem
Crepunu3aLiv OyTbinouex NPOBOAWTCA C MPUMEHEHIEM OKGUIa
amunera. 06padoTka 6yTbinouex nepes NpUMEHEHNEM He TReGyeTca.

CuexuBanme

1 ECnu Bbl HamepeHbl Menonb3osartb GyTbinouky ana coopa rpya-
HOr0 MONOKA, NPUKPYTUTE ()ylb\ﬂOHK\/ K KOHHEKTOPY KOM/IEKTA.
Toapo0Had MHHOpMaLIMA 06 UCTI0NL30BaHN KOMTUIEKT U
COOTBETCTBYHOLLIErO MOIOKOOTCOCA M3NOXKEHA B MHCTPYKLUMAM MO
TIPVIMEHEHMIO.

1Tlocne 3aBepLUeHIA 3CLIEXVIBaHIA HANMIIMTE Ha BYTbINOYKE
CBOE WMA, ATy 1 BPEMA CLIEXVBAHIA, & TAKKE o6bem
CLIEXEHHOO MOOKa.

XpaHeHue

| Ecnn el HamepeHbl UCNONL30BATL ()y[bmouxy JINA XpaHeHuA
TDYAHOTO MOAIOKA B XONIOAWIHUKE WM B MOPOWIILHOIA Kaniepe,
NPOYNTAIATE UHDOPMALIMO O XDAHEHVM B UHCTRYKLIMK IO
MpUMeHeHI0 MonokooTcoca Medela, uHdopmauwio Ha eedeaiite
Medela (www.medela.com) unwm cneayiire MHCTPYKUMAM Meau-
LIMHCKOTO YUPEXIEHNA.

(www.medela.com) lub postepuj zgodnie z wyty i szpitala.

Rozmrazanie i podgrzewanie

| Zapoznaj sig z wytycznymi dotyczacymi rozmrazania i podgrze-
wania mieka matki znajdujacymi sig na stronie intemetowej
firmy Medela (www.medela.com) lub postepuj zgodnie z
wytycznymi szpitala.

Materiat: Butelka: polipropylen Pokrywika: polietylen o wysokiej

gestodc

Utylizacja: Zgodnie z lokalnymi przepisami.

W noxiorpes

I (03HAKOMBTECH C PEKOMEHALIMAMI 110 PA3MOPAXVIBAHIIO 1 NO-
norpesy Ha se6-caiiTe Medela (www.medela.com) wnw cneayiie
PEKOMEHAALMAM OObHILLBI.

Marepuan: byTbinoua: nomnponiieH Kpsiluka: nomuatiieH
BLICOKO/ MVIOTHOCTAL.
Ymnusauun B COOTBETCTBMN C MECTHBIM 3aKOHOAATENILCTBOM.

ellendrizze, hogy az eszkoz csomagoldsa
nem sériiit-e. Sériilt csomagoldrendszerrel rendelkezd
eszkdzoket nem szabad haszndini.

1 Dobja el, ha sériilés jeleit taldlja a terméken.

1 Soha ne hagyja feliigyelet nélkll a palackokat, fedeleket és
csomagoldst. Tartsa tévol ket a gyerekektdl.

| Csak eredeti Medela tartozékokat hasznéljon.

Fontos dvintézkedések

1 A miianyag palackok és alkatrészek fagyasztaskor
torékennyé vélnak és leejtéskor eltdrhetnek.

| Valamint a palackok és az alkatrészek megsériihetneka
helytelen haszndlat soran, példaul, ha leejti, tlszoritja, vagy
fellok azokatl.

1 A palackok és a fedelek kezelése sordn kelld gondossaggal
jarjon el.

I Ne haszndlja fel a folyadékot, ha a tartaly vagy a fedé!
megsériilt

Hogyan kell alkalmazni

1 Nyissa ki a csomagoldst és vegye ki az palackot. Elérhetd
méretek 80ml és 150ml. Ne €rintse meg a palack és
a fedél belsejét.

Haszndlat el6tt

A palackokat etilén-oxiddal sterilizaltak. Hasznélat elétt

a palackokat nem kell megtisztitani.

Gytijtés

1 Ha anyatej gy(ijtésre szeretné hasznaini a palackot, csavarja
a flakont a mellszivo csatlakozojdra. Ha tobbet szeretne
tudni a mellszivo készlet hasznalatardl és a megfeleld
mellszivassal kapcsolatban, akkor lasd a késziilék hasznélati
utasitasét.

I Ha végzett a fejéssel, a tartalyt cimkézze fel a kovetkezG
adatokkal:az On neve, a fejés détuma és iddpontja, valamint
a fejt tej mennyisége

Tarolas

| Ha a palackot az anyatej hitdszekrényben, vagy
fagyasztban valé taroldsara hasznélja, olvassa el
a Medela mellszivjanak hasznalati utasitdsét vagy
a Medela honlapjan (www.medela.com) taldlhato térolasi
iranyelveket, vagy kovesse a kérhézi iranyelveket.

Kiolvasztas és felmelegedés

| Ha a palackot hiitdszekrényben vagy fagyasztéban tarolt anyatej
tapldlésara szeretné haszndlni, olvassa el a Medela mellszivo
hasznélati utasitasaban vagy a Medela weboldalén
(www.medela.com) taldlhatd felolvasztési és melegftési
(itmutatasokat, vagy kovesse a korhaz irdnyelveit.

Anyag: Palack: polipropilén. Fedel: nagy sir(iség politilén
Artalmatlanitas: A helyi eldirasoknak megfeleloen.

Navod k pouziti
Sterilni jednorazova lahev

Pred pouZitim si peclivé prostuduite prilozeny névod.

TENTO NAVOD USCHOVEJTE

Urené pouziti / ucel

Sterilni jednorazové ldhev je urcend ke shéru matefského
miéka, k bezpecnému uskladnéni matefského mléka

v chladni¢ce nebo mrazniCce a k bezpecné pasterizaci
materského mléka. Lahev je urcena k pouZiti v nemocnicich,
na Klinikéch a v miéénych bankéch. Je kompatibilni se vsemi
nemocni¢nimi odsdvacimi soupravami Medela.

Lahev neni uréena pro opakované pouziti. Pro kazdé odsavani
pouzijte novou sterilni lahev.

Diilezité bezpecnostni informace

Pred pouzitim si peclivé prostudujte névod

Pro bezpecnost a zdravi vaseho ditéte

Pro pacienta/uzivatele/teti stranu v Evropské unii a
v zemich se stejnym regulacnim rezimem (nafizenim
2017/745/EU 0 zdravotnlckych prostredmch), pokud

Kullanim talimatlan
Steril Tek Kullanimlik Biberon

Kullanmadan 6nce tiim talimati okuyun.
BU KULLANIM TALIMATINI SAKLAYIN

Kullanim amaci/maksadi

Ready-to-Use Tek Kullanimik Biberon, annestitiini toplamayi,
buzdolab veya dondurucuda insan siitiinii giivenli sekilde
saklamay!, glivenli sekilde pastorize etmeyi ve, giclendirilmis
insan sitii veya formdiliinGi emzirilmesine yardimer olmay
amaglamaktadir. Biberon hastanelerde, kliniklerde ve st
bankalarinda kullanim icin tasarlanmistir. Herhangi bir Medela
hastane pompa setiyle uyumludur.

Biberon yeniden isleme tabi tutulmak (izere tasarlanmamistr.
Her pompalama siirecinde yeni bir steril biberon kullanin.

(Gnemli giivenlik bilgileri

Kullanmadan 6nce tiim talimatlan okuyunuz
CGocugunuzun giivenlii ve saghdi icin

Avrupa Birligi'nde ve ayni diizenlemenin (2017/745/AB
Sayili Tibbi Cihaz Tiiziigii) oldugu iilkelerde bulunan bir

béhem anebo v di i tohoto p

doslo k zavazné nezadouci pfihode, ohlaste ji vyrobci
anebo jeho zpinomocnénému zastupci a vnitrostatnimu
organu.

Prepravujte a skladujte v suchu a pii pokojové teploté.
Upozornéni

Upozorfiuje na moznou nebezpecnou situaci, jez by mohla

mit za nésledek méné zévazné poranéni, pokud by ji nebylo

zabranéno.

Hygiena

Upozornéni: Za ticelem sniZeni nebezpeci mozné kiizové

kontaminace nebo expozice biologickym nebezpecim

1 Léhev nenf urcena pro opakované pouZiti. Pro kazdé
odsavani pouZijte novou lahev.

| Lahev je doddvana ve sterilnim obalu. Po otevfeni obalu se
nedotykejte vnitfni strany lahve a vicka.

1 Vicko lahve nechte zavrené aZ do okamziku pouZiti.
Nedotykejte se vnitini strany lahve a vicka.

| Sterilni jednordzové Idhev je jednorézovy produkt. Neni
urcen k opakovanému pouZiti. Opakované pouziti miize vést
ke ztraté mechanickych, chemickych a/nebo biologickych
vlastnosti. Opakované pouZiti méize zpdsobit kiizovou
kontaminaci.

Bezpecné pouziti

Upozornéni: Za ticelem sniZeni nebezpeci mozného

poranéni v diisledku nespravného pouZiti

| NepouZivejte, pokud byl obal pred pouZitim otevieny nebo
poskozeny. Ped otevienim prohlédnéte obal prostiedku, zda
neni pokozeny. Zafizeni s poSkozenym systémem baleni
Se nesmi pouzivat.

1 Pfi prvnim néznaku poskozeni nebo opotfebeni vyrobek
vyhodte.

I Nikdy nenechdvejte I&hve, vicka a obal bez dozoru.
Uchovévejte mimo dosah déti.

| PouZivejte pouze origindini prislusenstvi Medela.

DilleZité bezpecnostni pokyny

| Lahve a vicka vyrobené z plastu se po zmrazeni stanou
kfehkymi a pfi padu na zem se mohou rozbit.

| Lahve a vicka se mohou také poskodit pfi nespréavném
zachazeni, jako napf. pii nérazu, po pfili$ silném utazeni
nebo prevrhnuti.

1S Idhvemi a vicky zachézejte s naleZitou opatrnosti.

1V piipadé poskozeni lahve nebo vicka tekutinu nepouzivejte.

Postup pouziti

1 Otevfete obal a vyndejte lahev. K dispozici jsou velikosti
0 objemu 80 a 150 ml. Nedotykejte se vnitfni strany
lahve a vicka.

Pred pouzitim

Lahve jsou sterilizovény etylenoxidem. Lahve neni nutno pred

pouzitim Cistit.

Shér

I Pokud cheete pouzit I&hev ke sbéru materského miéka,
nasroubuite lahev na konektor odsavaci soupravy. Dalsf
informace o poufiti odsavaci soupravy a pisiusné odsavacky
naleznete v jejich ndvodech k pouZiti.

1 Po dokonceni odsévani oznacte lahev Stitkem se swym
jménem, datem a Casem odsavéni a mnozstvim odsatého
migka.

Skladovéni

| Pokud cheete pouZit lahev ke skladovani mater'ského
miéka v chladnicce nebo mraznicce, prectéte si pokyny pro
skladovani v névodu k pouZiti odsavacky Medela nebo na
webu spoleCnosti Medela (www.medela.com), nebo se fidte
nemocnicnimi pokyny.

Rozmrazovéni a ohfivani

| Podivejte se na pokyny pro rozmrazovani a ohfivéni na
webovych strankach spolecnosti Medela (www.medela.com)
nebo postupujte podle pokynd nemacnice.

Material: Lahev: polypropylen. Vicko: polyethylen s vysokou

hustotou.
Likvidace: Dodrzujte mistni predpisy.

(i taraf icin, bu cihaz kullanilirken
veya cihazin kullanimi sonucunda ciddi bir olay meydana
gelirse, liitfen tireticiye ve/veya yetkili temsilcisine ve
ulusal yetkili makaminiza bildirin.

Kuru kosullarda ve oda sicakliginda tasiyin ve saklayin.

Dikkat

Kacmnimadi takdirde, kilcik yaralanma ile sonuglanabilen,

potansiyel olarak riskli bir durumu gdsterir.

Hijyen

Dikkat: Olasi capraz kontaminasyon veya biyolojik

tehlikelere maruziyet riskini azaltmak icin

1 Bu biberonun yeniden isleme alinmasi amaglanmamigtr. Her
pompalama stirecinde yeni bir atilabilir biberon kullanin.

| Biberon steril ambalajda teslim edilir. Ambalajl agtiginizda
biberon ve kapagin igine dokunmaktan kaginin.

| Kullanim anina kadar biberon kapagini kapall tutun.
Biberonun ve kapagin i¢ tarafina dokunmaktan kaginin.

1 Steril Tek Kullanimiik Biberon tek kullanimiik bir tirtindr.
Yeniden kullaniimak veya yeniden islemden gegirilmek (izere
tasarlanmamistr. Yeniden isleme mekanik, kimyasal ve/veya
biyolojik 6zelliklerin kaybolmasina neden olabilir, Yeniden
kullanilmas! kontaminasyona neden olabilir.

Giivenli kullanim

Dikkat: Yanlis kullamima bagl olasi yaralanma riskini

azaltmak icin

| Kullanim 6ncesinde ambalaj agilmis veya hasar gérmiisse
{riin{i kullanmayin. Agmadan 6nce cihazin steril ambalajinda
hasar olup olmacdigini gozle kontrol edin. Hasarl ambalaj
sistemine sahip cihazlar kullaniimamalidir.

| Hasar ve zayiflik belirtisi gord(igiintz anda driind atin.

| Biberonlar, kapaklari ve ambalaji hichir zaman gozetimsiz
birakmayin. Gocuklarin ulasamayacagi bir yerde saklayin.

| Sadece Medela'nin orijinal aksesuarlarini kullanin.

Onemli giivenlik nlemleri

| Plastik biberonlar ve parcalar donduklarinda kinlgan hale
gelir ve diisme durumunda kirilabilir.

| Ayrica diisiirme, fazla sikma veya devirme gibi hatali
kullanimlar biberonlara ve bilegen parcalarina zarar verebilir.

| Biberonlari ve kapaklari kullanirken dikkatli olun.

| Biberonlarin veya kapaklarin hasar gérmesi durumunda
icindeki sviyr kullanmayin.

Kullanim seKli

| Ambalajl agin ve biberonu gikarin. Meveut boyutlar 80 ml
ve 250 ml'dir. Biberonun ve kapagn ic tarafina
dokunmaktan kacinin.

Kullanmadan énce
Biberonlar etilen oksitle sterilize edilmektedir. Kullanmadan
6nce biberonlarin yikanmas! gerekmez.

Anne siitii biriktirme

| Biberonu anne siittindi biriktirmek icin kullanmak istiyorsaniz,
biberonu pompa setinin konektdriine gevirerek takin. Pompa
setinin ve karsilik gelen siit pompasinin nasil kullanilacagi
hakkinda daha fazla bilgi icin kullanim talimatina bakin.

| Pompalama ileminiz bitince, biberonun iizerine adinizi,
pompalama igleminin tarih ve saatini ve sagilan sitin
miktarini iceren bir etiket yapistirn.

Saklama

| Biberonu buzdolabi veya dondurucuda anne stitll saklamak
icin kullanmak istiyorsaniz, Medela siit pompanizin kullanim
talimatindaki veya Medela web sitesindeki (www.medela.com)
saklama yonergelerine bakin ya da hastane yonergelerini
takip edin.

CGoziilme ve 1sinma

1 Buz gozme ve I1sitma yonergelerine Medela web sitesindeki
(www.medela.com) bakin veya da hastane yonergelerini
takip edin.

Malzeme: Biberon: polipropilen. Kapak: yiiksek yogunlukiu
polietilen.
Imha: Yerel yonetmelikler uyarinca.
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FlI  Pakkauksen merkit:
Merkkien selitykset:

NO Symboler pa emballasjen:
Disse symbolene indikerer
folgende:

PL Symbole na opakowaniu:
Znaczenie symboli:

RU CumBonbl Ha ynakoske:
OTW CUMBOJIBI 03HAYAIOT
cneaylouyee:

HU A csomagolason talalhaté
szimbdlumok:
A szimbdlumok az aldbbiakat
jelzik:

CS Symboly na obalu:
Tyto symboly znamenaji:

TR Paket tzerindeki semboller:
Bu sembollerin anlamlar:

JA N\ ir—UREDEEICDONT !
EEESOEKIE. UTDELY

KO EFO 7|%: 7|29 9n|&
Ot 250 o

TC ®HFRXBEELNES:
E%ﬁ%—%ém.

ZH BFE LR :
RN

Jo N Tarkoittaa, ettd tuote voidaan

%@ kierrattaa.

Angir at det er teknisk mulig

4 resirkulere utstyr.
Oznacza, ze produkt mozna teoretycznie poddac
recyklingowi.
113nenne TeXHUUECKM MPUroaHO ANA nepepasoTky.
Azt jelzi, hogy egy termék technikailag
ljrahasznosithatd.
Oznacuje, Ze predmét je recyklovatelny.
Bir 6genin teknik olarak geri donUstiirllebilecegini
gosterir.
BB
ZRLTVET,
E=S7|sHEz Y =USE
LIEHALICE
FON AT AT LAE]U -
RN IZMRIERA LRI AEIKL

UTA7IVEJRE CH BT L

1} Pakkaus sisaltaa tuotteita, joiden on
tarkoitus joutua kosketuksiin
elintarvikkeiden kanssa asetuksen
EY 1935/2004 mukaisesti.

Emballasjen inneholder produkter som er beregnet
pa kontakt med naringsmidler iht. forordning

(EF) nr. 1935/2004.

Opakowanie zawiera produkty dopuszczone do
kontaktu z zywnoscig zgodnie z rozporzadzeniem
WE nr 1935/2004.

YnakoBKa conepxut marepuansl,
npeAHasHaYeHHbIe ANA KOHTAKTa C MULLEBLIMA
npoayktamu (cornacHo Pernamenty 1935/2004).
A csomagolas olyan termekeket tartalmaz, amelyek
az 1935/2004/EK rendeletnek megfelelden
elelmiszerekkel kerulnek erintkezesbe.

Obal obsahuje latky, ktere mohou pfichazet

do kontaktu s potravinami dle nafizeni (ES) ¢.
1935/2004.

1935/2004 sayili yonetmelik (AT) uyarinca
ambalajin gida ile temas etmesi amaclanan urunleri
icerdigini belirtir.

I\ =21l #7381 (EC) No.1935/20044C
EYLCRMICERT HENBRE
NEHSHNFENTVET,

O] ZZ 2hofl= (EC) No 1935/2004

T80 et A Fn &S ME0|

S0 USLICH
BEANSEDBFE (EC) 1935/2004 JEHR
SR AT DB R o A -
BENBFRFE EC1935/2004 £
B3R, AT EEERER .

pcs Osoittaa pakkauksen siséltdman
tuotemaaran.

Indikerer antallet produkter i pakken.

0Oznacza liczbg produktéw w opakowaniu.

YKasblBaeT Ha KONMYeCTBO N3AENNI B YNaKOBKE.

A csomagoldsban taldlhato termék szamat jelzi.

0znacuje pocet produktli obsazenych v baleni.

Ambalaj icindeki tiriin adedini belirtir.

Nwr—IIlgEn2Ra0HEERL

TVET,

2T otoll e E HES =5 AR

RIBEPESNERHKE-

FRIBETEANTREE.

tuotteita, jotka joutuvat kosketuksiin
elintarvikkeiden kanssa (vain Kiina).
Indikerer at emballasjen inneholder produkter
beregnet pa & komme i kontakt med mat (kun
for Kina).
0Oznacza, ze opakowanie zawiera produkty
przeznaczone do kontaktu z zywnoscia (dotyczy
tylko Chin).
YnakoBka COAepXHUT MaTepuansl,
npeaHasHaueHHbIe ANA KOHTAKTa C MALYEeBEIMY
NpoAyKTamu (TonbKo And Kutas).
Jelzi, hogy a csomagolds élelmiszerrel érintkezéshe
ker(il6 termékeket tartalmaz (csak Kindban).
Oznacuje, Ze obal obsahuje produkty, které mohou
prichazet do styku s potravinami (pouze pro Cinu).
Ambalajin gidayla temas etmesi amaglanan Grinler
icerdigini belirtir (sadece Cin icin).
AenlEBaICEMPIEEERM TIESNT
WHRRTHALFRLTVWEY (FEIC
DHHEA) o
EZ oM ME HE 82 HF0]
EZSEO USE EM%*(XEDJ S ).
RIBENMEEMBEREREEESE
(fEFRAED) -
FRBEAF A RATEEERER
(XPRAFE) o

T“ Osoittaa, ettd pakkaus sisaltdd

Osoittaa materiaalin, josta tuote on
valmistettu
A Angir materialet som et produkt

er laget av.

LZ";_\ Oznacza materiat, z ktorego
PAP wykonano element.

MaTepman, W3 KOTOPOro U3rotoBNeHo usnenune.
Azt jelzi, hogy a termék milyen anyagbdl késziilt.
Oznacuje materidl, ze kterého je predmét vyroben.
Bir dgenin dretildigi malzemeyi belirtir.
MEBEZRLTVEY,
F2ES MZXoteE AME BEAIZLICL
TRV RIEN B -
R EM L

AAY
[AAY i)

OTHER  PAP

1\

Avaa tésta.
Apne her.
Otworz tutaj.
OTKpbIBATH 30€Ch.
Nyissa meg itt.
Otevfit zde.
Buradan agin
FHEC.
o712 4=,
L ERBAR -
HtEFT FFo

C € Osoittaa yhdenmukaisuuden

0123 laakinnallisia laitteita koskevien

EU-vaatimusten kanssa.
Angir samsvar med EU-kravene til

medisinsk utstyr.
0Oznacza zgodno$¢ z wymogami UE w zakresie
wyrobow medycznych.
CootseTcTByeT 0CHOBHLIM TpeboBannam EC 8
OTHOLUEHIUM MEANLIMHCKOr0 060pyA0BaHNA.
Az EU orvostechnikai eszkozokre vonatkozo
kovetelmenyeinek valo megfelelest jelzi.
Oznacuje shodu s pozadavky EU tykajicimi se
zdravotnickych prostiedki.
Tibbi cihazlarla ilgili AB gerekliliklerine uygunlugu
gosterir.
ERIHERICR T BEUDEHICEE LT
WBZEERLETY,
ol 7|70 gt EU RUE ExEE
LHEFR LT
R A BB R -
RN EMAXTETHEMNER.



